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Streszczenie
Wstęp: Podczas implantacji układu stymulującego typu DDD można napotkać na następują-
ce trudności: anomalie żylne (brak naczynia o odpowiedniej średnicy, trudności w nakłuciu
żył głównych); zaburzenia rytmu w trakcie zabiegu (napad trzepotania lub migotania przed-
sionków w czasie manewrowania elektrodą przedsionkową); brak mechanicznej stabilizacji
elektrody w jamie serca; niemożność uzyskania przynajmniej granicznych akceptowalnych
wartości parametrów sterowania i stymulacji w czasie implantacji. Celem niniejszej pracy było
retrospektywne prześledzenie przyczyn niepowodzeń wszczepiania układu stymulującego typu DDD
u pacjentów operowanych przez autorów w latach 1993–2005.
Metody: Retrospektywnie w latach 1993–2005 przeanalizowano wszystkie protokoły
operacyjne i starano się wyodrębnić pacjentów z niezrealizowanym pierwotnym zamierzeniem
wszczepienia rozrusznika typu DDD. W dalszej analizie wykorzystywano dane z późniejszych
lat (1993–2005). w których udział tych stymulatorów w ogólnej liczbie zabiegów wynosił
9–40%. W tym okresie wszczepiono 7469 rozruszników serca, w tym 1958 dwujamowych
(26,2%) — z powodu bloku przedsionkowo-komorowego (AVB) u 783 osób, choroby węzła
zatokowego (SSS) u 392, choroby dwóch węzłów (AVB ± SSS) u 450, zespołu tachy-brady
(TBS) u 333 pacjentów. Średni wiek badanych wynosił 65,5 ± 17,3 roku. W tym czasie u 108 chorych
(1,4%) nie udało się wdrożyć stymulacji typu DDD. W tej podgrupie wskazaniem do wszcze-
pienia u 32 osób był AVB, u 22 — SSS, u 16 — SSS ± AVB, a u 38 chorych — TBS. Średni
wiek wynosił 78,5 ± 19,4 roku.
Wyniki: Przyczynami niepowodzenia u 12% chorych były anomalie żylne, u 27,8% — napad
arytmii, u 17,6% — wysoki próg stymulacji w przedsionku, u 25,9% — niska amplituda własne-
go potencjału przedsionkowego oraz brak mechanicznej stabilizacji elektrody u 16,7% osób. Wystę-
powały one u pacjentów starszych (p < 0,01), a największą ich liczbę (n = 71) zarejestrowano
u osób z SSS i TBS. W latach 2004–2005 dominowały anomalie żylne i wysoki próg stymulacji.
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Wstęp
W większości przypadków stała stymulacja ser-
ca jest realizowana przez elektrody umieszczane
wewnątrz jam narządu. W tym celu wykorzystuje się
żyły górnej połowy klatki piersiowej i szyi [1–6] oraz,
w wyjątkowych przypadkach, żyłę udową (np. u cho-
rych z zespołem żyły głównej górnej) [7].
Wypreparowanie żyły odpromieniowej w row-
ku naramienno-piersiowym traktuje się jako tech-
nikę równorzędną z nakłuciem żyły podobojczyko-
wej [2–5]. Gdy zawiodą te dwie główne procedury,
zaleca się wykorzystanie żył leżących między mię-
śniami piersiowymi lub powierzchownego układu
żylnego szyi — bocznic żyły szyjnej zewnętrznej
(żyły tarczowej dolnej lub żyły poprzecznej szyi),
samej żyły szyjnej zewnętrznej, a w ostateczności
nakłuwanej bądź odpreparowanej żyły szyjnej we-
wnętrznej [7].
W przypadku implantacji układu dwujamo-
wego zwykle jako pierwszą wszczepia się elek-
trodę komorową. Następnie wprowadza się elek-
trodę przedsionkową przez tę samą lub inną żyłę.
Na właściwe zaklinowanie elektrody przedsion-
kowej (podobnie jak komorowej) wskazuje dys-
kretne, maksymalnie 0,2 mV uniesienie odcin-
ka AV w odprowadzeniu wewnątrzsercowym.
W przypadku trudności z fiksacją elektrody
przedsionkowej (komorowej) proponuje się
wkręcenie elektrody o aktywnej fiksacji w mię-
sień od strony jamy serca [2].
Podsumowując, podczas implantacji układu sty-
mulującego typu DDD można napotkać na następu-
jące trudności:
— anomalie żylne (brak naczynia o odpowiedniej
średnicy, trudności w nakłuciu żył głównych);
— zaburzenia rytmu w trakcie implantacji (napad
migotania lub trzepotania przedsionków w czasie
manewrowania elektrodą przedsionkową);
— brak mechanicznej stabilizacji elektrody w ja-
mie serca;
— niemożność uzyskania przynajmniej granicz-
nych akceptowalnych wartości parametrów
sterowania i stymulacji w czasie zabiegu (prze-
ważnie dotyczy to jamy przedsionka).
Powyższe niedogodności mogą stać się przy-
czyną zmiany pierwotnej kwalifikacji do ustalone-
go rodzaju/typu stymulacji.
Celem niniejszej pracy było retrospektywne
prześledzenie przyczyn niepowodzeń implantacji
układu stymulującego typu DDD u pacjentów ope-
rowanych przez autorów w latach 1993–2005.
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono publi-
kacji, w której tak obszernie i w tak dużej grupie
rozpatrywano by podobne zagadnienia. Istnieją na-
tomiast pojedyncze doniesienia dotyczące proble-
mu implantacji elektrod w czasie trzepotania lub mi-
gotania przedsionków oraz przy niskiej amplitudzie
potencjału przedsionkowego.
Metody
Według standardów postępowania w elektrotera-
pii serca [1], obok prawidłowego umieszczenia elek-
trody, należy uzyskać właściwe parametry sterowania
i stymulacji oraz znaleźć taką pozycję w jamie serca,
aby spełnione były przynajmniej graniczne wartości:
— amplitudy potencjału komorowego — powyżej
4 mV;
— szybkości narastania potencjału komorowego
— ponad 0,5 V/s;
— amplitudy potencjału przedsionkowego —
powyżej 2 mV;
— szybkości narastania potencjału przedsionko-
wego — ponad 0,2 V/s;
— progu stymulacji — poniżej 1,0 V/0,5 ms [1].
Nie każdy napad arytmii nadkomorowej był
powodem zmiany trybu stymulacji. Niemiarowość,
która nie ustępowała samoistnie i była oporna na
podawane leki antyarytmiczne, zmuszała do rezy-
gnacji z implantacji rozrusznika DDD. W trakcie
zabiegu nie wykonywano kardiowersji elektrycznej.
Mechaniczną stabilizację elektrody sprawdza-
no, wykonując próbę Valsalwy i próbę kaszlu. Pod-
czas tych manewrów sprawdzano wartość progową
stymulacji mięśnia sercowego.
Wnioski: Obecnie problem podczas implantacji stwarzają anomalie żylne i wysoki próg sty-
mulacji, natomiast napad arytmii, niska amplituda potencjału przedsionkowego, brak mecha-
nicznej stabilizacji mają mniejsze znaczenie. Największą częstość niepowodzeń rejestruje się
u osób starszych z SSS oraz TBS. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 230–235)
Słowa kluczowe: napad arytmii, wysoki próg stymulacji, niska amplituda własnego
potencjału przedsionkowego, brak mechanicznej stabilizacji, anomalie żylne,
stymulacja DDD
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W czasie wystąpienia anomalii żylnych (żyły
odpromieniowej, innych dopływów żyły podobojczy-
kowej i trudności w punkcji tej ostatniej) próbowa-
no implantować układ stymulujący po stronie prze-
ciwnej. Zabieg był w większości przypadków uda-
ny i wykonywał go najbardziej doświadczony
operator. W celu ujawniania nieprawidłowości po-
dawano kontrast do żyły obwodowej. Wśród anoma-
lii najczęściej występowała niedrożność żyły pod-
obojczykowej oraz brak odpowiedniego kalibru jej
dopływu.
Do zabiegu używano elektrod pasywnych,
a w razie wystąpienia niestabilności mechanicznej
zmieniano je na wkrętkowe. Elektrody przedsion-
kowe implantowano do uszka prawego przedsion-
ka, a komorowe w okolicę koniuszka prawej komo-
ry (do 2004 r.). Za wysoki (niedopuszczalny) próg
stymulacji w przedsionku uznano wartość powy-
żej 2 V.
Retrospektywnie w latach 1988–2005 przeana-
lizowano wszystkie protokoły operacyjne i starano
się wyodrębnić chorych z niezrealizowanym pier-
wotnym zamierzeniem wszczepienia układu stymu-
lującego typu DDD. W konsekwencji pacjentom
wszczepiano rozrusznik komorowy VVI. Ze wzglę-
du na małą liczbę (< 8%) wszczepionych rozrusz-
ników typu DDD w latach 1988–1992, w dalszej
analizie wykorzystywano dane z późniejszych lat
(1993–2005), w których udział tych stymulatorów
w ogólnej liczbie zabiegów wynosił 9–40%. W la-
tach 1993–2005 wszczepiono 7469 rozruszników
serca, w tym 1958 dwujamowych (26,2%) — z po-
wodu bloku przedsionkowo-komorowego (AVB,
atrioventricular block) u 783 (40%) osób, choroby
węzła zatokowego (SSS, sick sinus syndrome) —
u 392 (20%), choroby dwóch węzłów (AVB ± SSS)
— u 450 (23%) oraz zespołu tachy-brady (TBS, ta-
chy-brady syndrome) — u 333 (17%) chorych. Ze-
stawienie przeprowadzonych zabiegów w poszcze-
gólnych latach przedstawiono w tabeli 1. Średni wiek
chorych w czasie zabiegu wynosił 65,5 ± 17,3 roku.
Mężczyzn było 3361 (45%). W tym czasie u 108
pacjentów (1,4%) nie udało się wdrożyć stymulacji
typu DDD. Wskazaniami do wszczepienia były: AVB
u 32 pacjentów (30%), SSS u 22 (20%), SSS ± AVB
u 16 (15%) oraz TBS u 38 osób (35%). Średni wiek
chorych w momencie implantacji wynosił 78,5 ±
± 19,4 roku (16–94 lat). Mężczyzn było 46 (43%).
Analiza statystyczna
Dane przedstawiono jako wartość średnią ±
± odchylenie standardowe oraz w postaci procento-
wej. Do oceny użyto testu t-Studenta. Za istotną sta-
tystycznie uznawano wartość p poniżej 0,05.
Wyniki
Przyczynami rezygnacji z pierwotnego zamia-
ru wdrożenia stymulacji typu DDD były: anomalie
żylne u 13 osób (12%), napad trzepotania lub migo-
tania przedsionków w trakcie implantacji elektro-
dy przedsionkowej u 30 (27,8%), wysoki próg sty-
mulacji w przedsionku u 19 (17,6%), niska amplitu-
da własnego potencjału przedsionkowego u 28
(25,9%) oraz brak mechanicznej stabilizacji elektro-
dy przedsionkowej u 18 (16,7%) chorych. Rozkład
przyczyn niepowodzeń w poszczególnych latach
przedstawiono w tabeli 2.
Największą liczbę (n = 71) rezygnacji z pierwot-
nego zamiaru implantacji DDD (z powodu napadu
arytmii, niskiej amplitudy oraz braku mechanicznej
stabilizacji) odnotowano u pacjentów z chorobą wę-
zła zatokowego i zespołem tachy-brady (tab. 3).
Wśród najczęściej spotykanych przyczyn nie-
powodzeń implantacji DDD w latach 1993–2003 były
zbyt niska odczytywana amplituda własnego poten-
cjału przedsionkowego oraz napady arytmii (trze-
potania i migotania przedsionków) w trakcie implan-
tacji elektrody przedsionkowej. Ponadto na uwagę
zasługuje stale zmniejszająca się liczba nieskutecz-
nych implantacji elektrody przedsionkowej w mia-
rę zdobywania doświadczenia i używania coraz do-
skonalszego sprzętu (elektrod, rozruszników),
a w latach 2004–2005 — brak niepowodzeń wskutek
napadu arytmii, niskiej amplitudy potencjału przed-
sionkowego oraz niewłaściwej mechanicznej stabi-
lizacji elektrody. Obserwowano jedynie pojedyncze
Tabela 1. Liczba przeprowadzonych zabiegów
implantacji rozruszników serca w poszczegól-
nych latach
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przypadki anomalii żylnych i wysokiego progu sty-
mulacji. Osoby, u których nie powiodło się wszcze-
pienie układu stymulującego typu DDD, były star-
sze od pacjentów, u których pierwotne zamierzenie
wszczepienia DDD zostało uwieńczone sukcesem
(p < 0,01).
Niestety nie jest możliwe podanie czasów sko-
pii rentgenowskiej w kolejnych latach w czasie za-
biegu implantacji DDD. Obecnie wynosi on średnio
ok. 10 min, a przed 1998 r. był on znacznie dłuższy
— ok. 25 min.
Dyskusja
Pierwszą implantację dwujamowego rozruszni-
ka serca autorzy wykonali 4 października 1984 r.
Pacjentem był 57-letni mężczyzna cierpiący z po-
wodu bloku przedsionkowo-komorowego II i okre-
sowo III stopnia z napadami Morgagniego-Adamsa-
Stokesa. Użyto firmowych elektrod bipolarnych,
przy czym elektroda komorowa była „prosta”,
natomiast przedsionkowa — zagięta w kształcie litery
„J”. Elektrodę komorową zaklinowano tradycyjnie
w koniuszku prawej komory, natomiast przedsion-
kową przez nakłucie żyły podobojczykowej wprowa-
dzono pod kontrolą fluoroskopową do uszka prawe-
go przedsionka. Zastosowano multiprogramowany
rozrusznik model 7006 Symbios firmy Medtronic.
Kolejne implantacje rozruszników dwujamowych
przeprowadzono z dużym opóźnieniem, prawdopo-
dobnie z powodów finansowych. Do końca 1985 r.
wszczepiono jedynie 3 stymulatory dwujamowe [8].
Wyraźne zwiększenie częstości tego rodzaju stymula-
cji w materiale autorów datuje się dopiero od 1993 r.
(> 9%) — od tego momentu też rozpoczęto analizę,
którą zakończono w 2005 r. W tym czasie wszcze-
piono 7469 rozruszników serca; udział stymulatorów
dwujamowych stanowił 26,2%, a w 2006 roku — 49%.
U 108 pacjentów zakwalifikowanych do wszcze-
pienia rozrusznika typu DDD zabieg nie powiódł się
i pozostawiono u nich stymulację komorową typu VVI.
Byli to chorzy w starszym wieku (78,5 roku), praw-
dopodobnie z większym uszkodzeniem mięśnia ser-
cowego i w 55% z chorobą węzła zatokowego oraz
zespołem tachy-brady. Wśród przyczyn niepowo-
dzeń na uwagę zasługiwały: niska amplituda własne-
go potencjału przedsionkowego (< 2 mV), napad
trzepotania lub migotania przedsionków w czasie
Tabela 2. Przyczyny niepowodzenia wszczepienia rozrusznika serca typu DDD w poszczególnych latach
Przyczyny niepowodzenia 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
implantacji DDD
Anomalie żylne 13 (12%) 0 1 2 1 0 1 1 2 1 3 0 0 1
Napad migotania lub 1 1 3 5 3 5 4 5 1 0 2 0 0
trzepotania przedsionków
30 (27,8%)
Wysoki próg stymulacji 2 2 1 0 0 1 0 2 2 0 1 5 3
19 (17,6%)
Niska amplituda potencjału 4 2 11 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0
przedsionkowego 28 (25,9%)
Brak mechanicznej stabilizacji 3 4 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
18 (16,7%)
Tabela 3. Przyczyny niepowodzenia wszczepienia rozrusznika serca typu DDD w zależności od rodzaju
wskazania (n = 108)
Przyczyny niepowodzenia AVB SSS SSS + AVB TBS
implantacji DDD (n = 32)  (n = 22)  (n = 16)  (n = 38)
Anomalie żylne (n = 13) 4 3 4 2
Napad migotania lub trzepotania 2 7 5 16
przedsionków (n = 30)
Wysoki próg stymulacji (n = 19) 5 4 5 5
Niska amplituda potencjału przedsionkowego (n = 28) 4 8 4 12
Brak mechanicznej stabilizacji (n = 18) 1 5 3 9
AVB (atrioventricular block) — blok przedsionkowo-komorowy, SSS (sick sinus syndrome) — choroba węzła zatokowego, SSS + AVB — choroba
dwóch węzłów, TBS (tachy-brady syndrome) — zespół tachy-brady
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manewrowania elektrodą przedsionkową, brak me-
chanicznej jej stabilizacji oraz wysoki próg sty-
mulacji przedsionkowej (> 2 V). Z powyższych
przyczyn pierwsze 3 najczęściej występowały
u osób z SSS oraz TBS.
W miarę zdobywania doświadczenia używania
coraz doskonalszego sprzętu odsetek przyczyn nie-
powodzeń się zmniejszał [9–11]. I tak, wprowadze-
nie od 1997 r. do użytku elektrod dwubiegunowych
o aktywnej fiksacji (tzw. „wkrętek” endokawitar-
nych) i rozruszników multiprogramowanych o roz-
budowanych algorytmach przeciwarytmicznych,
z możliwością wykrywania w kanale przedsionko-
wym potencjałów wewnątrzsercowych o amplitudzie
0,1 mV, pozwoliło osiągnąć dobrą stabilność mecha-
niczną elektrody i implantację przy niskiej amplitu-
dzie własnego potencjału przedsionkowego (< 2 mV).
Ponadto od 2001 r. problem napadu trzepotania
i migotania przedsionków w trakcie zabiegu wszcze-
pienia elektrody przedsionkowej nie stanowi już
istotnej przyczyny niepowodzeń. W przypadku nie-
możności opanowania arytmii elektrodę przedsion-
kową zgodnie z zaleceniami Kindermanna i wsp.
[12] umieszcza się w takim miejscu w przedsion-
ku, gdzie można uzyskać amplitudę potencjału po-
wyżej 1,0 mV [13–15]. Pozwala to osiągnąć prawi-
dłowe sterowanie w kanale przedsionkowym po
ustąpieniu napadu arytmii. Dlatego w ostatnim
okresie (2004–2005) jedyny problem stanowią ano-
malie żylne i wysoki próg stymulacji.
Wysoką częstość niemiarowości (27,8%)
w trakcie implantacji rejestrowano głównie u chorych
z zespołem tachy-brady. W piśmiennictwie [12, 13, 16]
podaje się znacznie mniejsze wartości wynoszące
1–5,5%, ale dotyczą one pacjentów z czystym zespo-
łem chorego węzła zatokowego, u których w normal-
nych warunkach częstość napadów niemiarowości jest
znacznie mniejsza. Anomalie żyły odpromieniowej
(brak żyły, hipoplazja) występują u ok. 10% chorych
poddanych implantacji (u badanych przez autorów
pacjentów stanowiło to ok. 0,6%), a według Wiegan-
da i wsp. [17] — u ok. 2% osób poddanych wszcze-
pieniu nie udaje się uzyskać prawidłowych parame-
trów elektrycznych (w materiale własnym w 2,4%).
Mimo ograniczeń niniejszej pracy, wynikają-
cych z retrospektywnego charakteru, można na jej
podstawie sformułować istotne wnioski.
Wnioski
1. Obecnie dominującymi przyczynami rezygna-
cji z wszczepienia rozrusznika dwujamowego
są anomalie żylne i wysoki próg stymulacji
w przedsionku (> 2 V), natomiast niska ampli-
tuda potencjału przedsionkowego, napad aryt-
mii w trakcie zabiegu oraz brak mechanicznej
stabilizacji elektrody mają mniejsze znaczenie.
2. Największą częstość niepowodzeń rejestruje
się u osób w starszym wieku z chorobą węzła
zatokowego i zespołem tachy-brady.
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